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A környezetvédelem egyik legsúlyosabb problémája az, hogy a 
gyárak, vegyi üzemek a toxikus nehézfémekkel (Zn, Cd, Cu, Cr, 
Co, Ni, Pb) terhelt szennyvizeiket illegálisan, a városi 
szennyvízhálózatba ürítik. Ez többszörös károkat okoz. 
Egyrészt lehetetlenné teszi a szennyvizek biológiai 
tisztítását, a tisztítás során keletkező iszapot az 
újrahasznosítás helyett a veszélyes hulladéklerakóba kell 
elhelyezni, továbbá az élővizekbe kikerülő nehézfémek súlyos 
mérgezéseket okozhatnak.  
Ennek megakadályozásához a szennyvízhálózat nehézfém 
tartalmának monitorozása (helyszínen történő, folyamatos, 
felügyelet nélküli, automatikus mérése) szükséges. A jól 
ismert laboratóriumi módszerek (AAS=Atomic Absorption 
Spectroscopy, ICP-OES=Inductive Coupled Plasma Optical 
Emission Spectroscopy) erre a feladatra nem használhatóak. 
Ezek laboratóriumi készülékek, nagy méretűek, a helyszínre nem 
kihelyezhetőek, állandó mintaelőkészítést igényelnek, ezért 
felügyelet nélkül nem működtethetők. A szennyvizek zsír, 
fekália, lebegőanyag tartalma miatt, a felületi érzékelők sem 
használhatóak.  
E feladat megoldására Cserfalvi Tamással közösen fedeztük fel 
az elektrolitkatódos, atmoszférikus nyomáson működő ködfény 
kisülést (Electrolyte Cathode Atmospheric glow Discharge =  
ELCAD). A szennyvíz, ami feloldva tartalmazza a nehézfémeket, 
a katód. Felette kb. 3 mm távolságra helyezkedik el egy W-
anód. E két elektróda között, a környező levegő atmoszférában, 
egy egyenáramú ködfény kisülést hozunk létre. A kisülés által 
kibocsájtott színkép tartalmazza az oldatbeli fémek atomi 
színképvonalait. Ezek intenzitásméréséből az oldatbeli fémek 
koncentrációja meghatározható.  
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Az ELCAD elv az analitikában egy teljesen új mérési módszer. 
Ennek kémiai, analitikai vizsgálatait Cserfalvi Tamás végezte 
el, ő készítette a vizsgálatokban alkalmazott mérőcellákat.  
 
Az ELCAD azonban a gázkisülések fizikájában is teljesen új, 
eddig még nem tanulmányozott jelenség. Ezért a dolgozatom 
tárgya az ELCAD kisülésfizikai vizsgálata. Működési 
jellemzőinek megadása, a működési mechanizmus alapvető 
folyamatainak megismerése. Az ELCAD elv gyakorlati alkalmazása 
szempontjából igen fontos az emittált atomi fémvonalak 




Az ELCAD jelenség kisülés fizikai vizsgálataihoz egy, a már 
működő ELCAD monitorban lévővel azonos, nagykeresztmetszetű, 
öntisztuló jellegű és egy kisebb átmérőjű, kapilláris 
elrendezésű mérőcellát használtam.   
A kisülés megjelenési formáját és részeit, CCD kamera és 
számítógép segítségével kapott, nagyított képen 
tanulmányoztam. Megmértem az égési feszültség-kisülési áram 
jelleggörbéket, az áramsűrűséget és annak áramtól való 
függését. Ezek alapján megállapítottam a kisülés jellegét 
(ködfény kisülés) és típusát (normális vagy abnormális). A 
katódesést a mért égési feszültség-elektródatávolság görbe 
zérus elektródatávolságra extrapolált értékéből határoztam 
meg.  
 
A katód sötéttérben lejátszódó, önfenntartási folyamatok 
felderítése érdekében, megmértem a kisülés katódos 
áramsűrűségét a nyomás függvényében.  
 
Az ELCAD gyakorlati alkalmazása miatt kiemelkedően fontos 
tisztázni azokat a folyamatokat, amelyek az oldatbeli fémek 
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kisülés által emittált vonalainak intenzitását meghatározzák. 
Ezért, ezeket az intenzitásokat tanulmányoztam a nyomás, az 
oldat pH érték és a kisülési áram függvényében.  
 
A kisülésbeli Te elektronhőmérsékletet, az emittált Cu-I 510,5 
nm és 515,3 nm vonalak mért intenzitásarányából határoztam 
meg. A TG gázhőmérsékletet a Trot hőmérséklettel közelítettem, 
és ez utóbbit az emittált OH ultraibolya, fel nem bontott 
306,54 nm, 306,84 nm és 308,89 nm sávfejeinek mért 
intenzitásarányából határoztam meg. A kísérleti eredmények 
felhasználásával, a Te és a TG hőmérsékletek értékeit 
számítással (becsléssel) is megadtam.  
 
A kísérleti eredmények segítségével meghatároztam a katód 
sötéttérbeli töltések eloszlását. 
 
A városi szennyvízhálózatban előforduló, egyik legmérgezőbb 
nehézfém a króm. A természetes vizek védelme miatt, 
kiemelkedően fontos a szennyvizek krómtartalmának mérése. Az   
ELCAD által emittált, atomi, rezonáns Cr-I vonalak 
intenzitásai, a többi fémvonal intenzitásától teljesen 
eltérően, zérusok. Az ezt okozó folyamatok kiderítése 
érdekében, az emittált, rezonáns és nem rezonáns Cr-I vonalak 
intenzitását vizsgáltam egy egyenáramú, alacsony nyomású, 
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A kisülések fizikájában újdonságnak számító ELCAD jelenség  
vizsgálatai során elért új eredményeim a következők.  
 
1.  Megmutattam, hogy az elektrolitkatódos, atmoszférikus 
nyomású kisülés ködfény jellegű, a kisülés típusa pedig, 
az alkalmazott mérőcella keresztmetszetétől függően, 
normális vagy abnormális. Mindkét kisülési típus esetében 
megadtam a kisülést meghatározó mennyiségeket: a 
katódesést, a katódos áramsűrűséget, a katód sötéttér 
hosszát, a katódnál lévő tér erősségét, a töltéssűrűségek 
eloszlását a katód sötéttérben valamint a katódfelszín-
katód sötéttér határrétegben az elektron és 
gázhőmérsékletet. [T1,T2,T3,T4,T5,T10,T12]. 
 
2.  Megmértem a jc katódos áramsűrűség nyomásfüggését. A 
klasszikus hasonlósági törvénytől jelentősen eltérő, 
pállandójc ⋅≈  összefüggést kaptam. Ezt azzal magyaráztam, 
hogy az ELCAD plazma telített vízgőzben működik, amiben a 
H2O+ molekulaionok a pozitív ionok, a katód sötéttérben 
ezek fő vesztesége a (27) reakcióval történő, 
disszociatív rekombináció. Ennek alapján, a mért 
kifejezést le is vezettem. Méréssel és számítással 
megmutattam, hogy a közepesnél nagyobb nyomásokon, ahol a 
molekulaionok a pozitív ionok és ezek fő vesztesége a 
disszociatív rekombináció, a fémelektródás kisülésekre is 
a pállandójc ⋅≈  összefüggés az érvényes, még nemesgázok 
esetében is [T6,T12]. 
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3.  Megfigyeltem, hogy az elektrolitban feloldott fémek 
kisülés által emittált atomi vonalai csak akkor jelennek 
meg a kisülés emittált spektrumában, ha az elektrolit a 
katód, és ebben az esetben, a fenti vonalak intenzitása 
független az alkalmazott környezeti gáz típusától. Az 
első eredményt a katódporlással, míg a másodikat azzal 
magyaráztam, hogy az ELCAD plazma telített vízgőzben 
működik. Az emittált, atomi fémvonalak intenzitásainak a 
nyomás, oldat pH és a kisülési áram függvényében való 
méréséből megállapítottam, hogy ezeket az intenzitásokat 
döntő mértékben az oldatból katódporlással a katód 
sötéttérbe került pozitív fémionok elektronütközéses 
rekombinációja határozza meg. A kisülés gázfázisához 
adagolt klór és CHCl3 gáz esetében megfigyelt 
megnövekedett atomi fémvonal intenzitásokat a fémionok és 
kloridionok közötti, a fémion-elektron rekombinációnál 
jóval nagyobb sebességi állandójú, ion-ion 
rekombinációval magyaráztam [T7,T8,T9,T12]. 
 
4.  Az OH emittált, ultraibolya, fel nem bontott sávfejeinek 
mért intenzitásarányából a Trot rotációs hőmérséklet, az 
emittált rézvonalak mért intenzitásarányából pedig a Te 
elektronhőmérséklet eloszlását adtam meg, a kisülés 
függőleges tengelye mentén. Az elektródák környékén 
(Trot/Te)→1 arányt, a kisülés más helyein pedig 
(Trot/Te)≈0,6-0,8 arányt kaptam. Ez összhangban van az 
atmoszférikus nyomású ködfény kisülések irodalmában 
közölt, Te=TG összefüggéssel. A kapott hőmérséklet 
eloszlások alapján, értelmeztem az emittált, atomi 
fémvonalak és a háttér mért intenzitás eloszlásait 
[T11,T12]. 
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5.  Az ELCAD plazma által emittált rezonáns Cr-I ultraibolya  
(λ=357,87-360,53 nm) és kék (λ=425,43-428,97 nm) vonalak, 
a többi emittált fémvonaltól teljesen eltérő viselkedését 
(gyakorlatilag zérus intenzitásait), a megfelelő állapotú 
Cr-atomok és az OH gyökök közötti, rezonáns, 
energiakicserélő ütközésekkel megmagyaráztam. Ezek az 
ütközések a rezonáns átmenetek felső nívóit kiürítik, 
ezért a rezonáns átmenetek intenzitása zérus lesz. A 
magyarázatomat becsléssel is alátámasztottam. 
Megmutattam, hogy az emittált, nem rezonáns Cr-I 520,6 nm 
vonal intenzitásának mérésével az oldatok 
krómkoncentrációja meghatározható [T13]. 
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AZ ELCAD FELHASZNÁLÁSA: 
 
Az ELCAD elv az analitikában egy teljesen új mérési módszer. 
Ezért, ezt le is szabadalmaztattuk: 
 
T.Cserfalvi, P.Mezei: Process for atomising electrolytes and 
the chemical analysis thereof 
US Patent Number: 5,760,897 
Date of Patent: Jun.2.1998 
 
A mai napig az ELCAD elven működő monitor az egyetlen olyan 
készülék, amellyel a szennyvizek nehézfém koncentrációja, a 
helyszínen (ez a szennyvíztelep), folyamatosan (állandóan), 
felügyelet nélkül, automatikusan, közvetlenül mérhető. 
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Az ELCAD többelemes, nehézfém monitort az Aqua-Concorde Kft, 
Budapest, fejlesztette ki és gyártja. 
 
Az ELCAD monitor első prototípusa a Fővárosi Csatornázási 
Művek, Észak-pesti szennyvízkezelő telepén működött, 1994-1996 
között. A készülék, a telepre a főgyűjtő csatornán keresztül 
beérkező szennyvízben, közvetlenül mérte a Zn, Cd, Cu, Ni, és 
a Pb nehézfémek koncentrációját. A készülék egyes fémekre 
vonatkozó kimutatási határai mg/L –ben a következők: Na:0,06; 
K:0,2; Ca:0,4; Mg:0,8; Cd:0,8; Pb:0,8; Cu:0,06; Ni:0,4; 
Zn:0,1; Mn:0,4. 
 
Az ELCAD monitor segítségével egyértelműen sikerült 
bebizonyítani, hogy a gyárak és vegyi üzemek, a nehézfémekkel 
szennyezett vizeiket főleg éjjel és munkaszüneti napokon 
engedik le a városi csatornahálózatba.  
További eladott, és üzembe helyezett ELCAD monitorok: 
1. W.R.Grace Washington Research Center, MA, USA. (1994-99) 
2. Paksi Atomerőmű Rt. Vegyészeti Osztály (1996) 
3. YUIL Environmental Center, Seoul, Korea(1999-2000) 
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